OptraContact

Инструкция
Описание:

OptraContact служит для создания плотных аппроксимальных контактных пунктов с большой площадью у реставраций класса II.
С помощью OptraContact во время полимеризации пломбировочного материала матрица слегка прижимается к соседним зубам. Поскольку инструмент имеет на конце вилочкообразную форму, там образуется композитный валик. Это позволяет стабильно удерживать матрицу в желаемой форме, что значительно облегчает последующее формирование реставрации и создание плотных контактных пунктов. 
Показания
OptraContact Моляр (зеленый инструмент) предусмотрен для работы с большими полостями, OptraContact Премоляр (синий инструмент) – наоборот для маленьких реставраций класса II.

Противопоказания
Если вилочка на конце инструмента слишком широка для полости в аппроксимальной области, инструмент использовать нельзя. 
Применение
1. После препарирования накладывается матрица и фиксируется клинышками.
2. После нанесения адгезива аппроксимально внести первую порцию материала в полость и адаптировать его к краям с помощью соответствующего инструмента.

3. В результате использования OptraContact вдоль матричной ленты и одновременного нажима на соседний зуб композит распределяется по полости, благодаря чему формируется контактный пункт.
4. Инструмент остается в полости во время полимеризации лампой и прижимается к соседнему зубу.

5. Инструмент удалить. Контактный пункт сформирован.
Советы
· В случае работы с глубокими полостями OptraContact используют только при нанесении второго или третьего слоя композита.

· OptraContact можно автоклавировать

· Если вилочка на конце инструмента погнулась, рекомендуется замена, поскольку в этом случае возникает опасность, что после полимеризации композита инструмент будет сложно извлечь. 

· Не работать инструментом для контактных пунктов со слишком большим усилием, поскольку из-за дополнительного напряжения матрицы или непосредственно приложенного усилия на зуб могут быть повреждены ткани зуба.

· Следить за тем, чтобы оба углубления, возникшие рядом с композитным валиком, были тщательно заполнены. 

Хранить в месте, недоступном для детей!
Для использования только в стоматологии!

Дата составления инструкции: 05/2004

Изготовитель:

Ivoclar Vivadent AG, FL-9494 Шаан/Лихтенштейн
Продукт разработан для применения в стоматологии и должен быть использован в соответствии с инструкцией. Производитель не несет  ответственности за вред, возникший в результате использования в иных целях или не квалифицированного использования. Исходя из этого, Пользователь обязан перед применением самостоятельно проверить пригодность и возможность применения продукта для предусмотренных целей, особенно если эти цели не приведены в инструкции. 

